
 

网址：www.hungpu.com 

全国服务热线：15112133148                     

HPLC COLUMN TEST SUMMARY 
Catalog No: HP-BX25-2105 Mobile Phase: ACN:H20=50:50 

Serial No: H22062304 Flow Rate: 0.6ml/min 

Batch No: H02025-J06-011001 Temperature: Ambient 

Bulk Material: Hungpu XBT C18 2.5μm Detector： 254nm 

Dimensions: 50*2.1mm Injection Volume: 1μl 

Pressure: 4702Psi Sample: Acetone、Acenaphthene 
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Item Sample Ret Time USP Tailing Efficiency 

  （min） （As） （N/m） 

1 Acetone 0.23 1.23 34820 

2 Acenaphthene 2.12 1.10 170080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Result:Qualified 

http://www.hungpu.com/

